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1. DOMAINE D’APPLICATION
Site(s) concerné(s): LBS_A
Service(s)/secteur(s) concerné(s): PHLEBOTOMY_LBS

2. DOCUMENT SOURCE
OP-FLE-001 Manuel de prélèvements

3. DESCRIPTIF
3.1. Matériel

Bidon de 2L ou 3L

       

3.2. Identification du récipient
Coller une étiquette d’identification correspondant à la demande et si possible une vignette de 
mutuelle. Pas de données du patient sur le couvercle.

3.3. Mode opératoire
Prélèvement réalisé par le patient à son domicile.
DISCLAIMER : Il est de la responsabilité du patient de respecter les consignes de collecte

Au lever 
▪ Le patient complète l’étiquette du récipient avec nom, prénom et date de naissance (ou vignette 

de mutuelle). 
▪ Le patient urine dans la toilette et vide complètement sa vessie. 

Tout de suite, il note la date et l’heure sur l’étiquette du récipient = point de départ de la collecte. 

Pendant les 24 heures qui suivent 
▪ Toutes les urines (jour et nuit) sont recueillies dans le récipient. Cela peut être fait en collectant 

dans un pot et verser ensuite dans le récipient ou en urinant directement dans le récipient (excepté 
en cas de récolte sur acide).

▪ Le lendemain, à l’heure exacte du début de la collecte, la vessie doit être une dernière fois vidée 
dans le récipient (même si pas envie d’uriner) et noter la date et l’heure.

Il est possible, pour certaines analyses, que le bidon contienne un liquide transparent qui 
est de l’acide. Ne pas le vider ni uriner directement dans le pot sous risque de brûlure par 
éclaboussures.

La totalité des urines 
produites pendant les 
24 heures doivent être 

recueillies
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3.4. Acheminement et conservation
Conserver le récipient au réfrigérateur durant toute la durée de la collecte.

3.5. Remarques
▪ Attention une prise de sang peut être associée à la récolte (vérifier la prescription). 
▪ Les récipients du laboratoire ont une capacité de 2L ou 3L. Si la capacité est insuffisante, le patient 

continue sa récolte dans un deuxième récipient (voir un 3ème, etc.) afin de récolter la totalité des 
urines produites en 24h (ou dans n’importe quel récipient propre et étanche excepté en cas de 
récolte sur acide). 

4. MODIFICATIONS
DATE MODIFICATIONS OBJET

16/12/2020 v2 1 Mise à jour suite migration QM
29/08/2024 v3 1 Ajout « disclaimer » 


